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MedRhein POC-NAT-Gerät
GDS01. P01 

15-35 min
Integriertes Nukleinsäure-Testgerät

Schnell

 

Mini

Einfach

Präzis
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 Fließdiagramm des PCR-Tests

Probenvorbereitung Probenfüllung Test durchführen  Automatische 
Ergebnisinterpretation

* Alle benötigten Materialien sind auf der Webseite https://www.medrhein.com/  zu finden.

1. POC-NAT Integriertes Nukleinsäure-Testgerät GDS01. P01
2. Nukleinsäurenachweis-Karte RNK10. P01 

Materialien für PCR-Tests

15-35min



*Achtung: Tauchen Blasen in den Kammern auf, lässt die mit Probenlösung eingefüllte 
Karte ein paar Minuten still stehen, jedoch nicht später als 10 Minuten.
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Vorbereitung und Probenverarbeitung

Probenladung

Die Probenlösung in Kartusche einfüllen. Die Oberfläche der 
Lösung in der Kartusche muss zwischen zwei Fülllinien liegen.

Den gewölbten Teil des Deckels nach unten drücken*.

Den Deckel schließen.

Die Kartusche 10 Mal schütteln.

Den Netzadapter mit dem Gerät und 
der Stromversorgung verbinden. 

Die Taste im Mittel drücken, um 
2-min-Aufwärmprozess zu starten.

Probe mit Nasal-Abstrich in 2 
Nasenhöhlen entnehmen.

Den Tupfer in Nukleinsäurefreigabereagenz einführen und 
gegen die Röhrchenwand 10 Mal drehen. Die Tupferspitze 

mit Fingern von außen des Röhrchens andrücken. 

Lagerung: Bis zu 9 Monate bei 2-28 °C lagern.
Die Pufferlösung muss binnen 10 min nach dem Öffnen genutzt werden.
Der Test muss beim Durchführen Raumtemperatur haben.

RNK10. P01

GDS01. P01

RNK10. P01
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Testdurchführung

GDS01. P01

Ergebnisinterpretation

Beschreibung und Interpretation

Sowohl bei „Power“ als auch bei „Positive“ (rot) 
Kontrollleuchte sind Beleuchtungen zu sehen, 
was darauf hindeutet, dass die Probe als SARS-
CoV-2-positiv bewertet.

Sowohl bei „Power“ als auch bei „Negative“ 
(grün) Kontrollleuchte sind Beleuchtungen zu 
sehen, was darauf hindeutet, dass die Probe als 
SARS-CoV-2-negativ bewertet.

Bei allen drei Kontrollleuchten sind 
Beleuchtungen zu sehen, was darauf hindeutet, 
dass der Test ungültig ist. Ursachen könnten 
unzureichende Probenmenge, fehlerhafte 
Bedienung oder kontaminierte Probe sein.

Empfehlung

Weiterer Test durch Labor-RT-PCR zu 
empfehlen.
Quarantäne gemäß Vorgaben von RKI.

Keine Schlussfolgerung kann gezogen 
werden. 
Eine Wiederholung des Tests ist 
erforderlich.
Wenn das Problem weiterhin besteht, 
wenden Sie sich bitte an lokale Händler 
um Hilfe.

Bei Auftreten der COVID-19-Symptome 
wird Durchführen eines neuen Tests 
empfohlen.
Bei Patienten über 60 Jahre und mit 
Symptomen ist eine Besprechung mit 

Anzeige

a)

b)

a)

b)

a)

b)

c)

Die Kartusche ins Gerät einführen. Das Gerät decken und Amplifikation starten.
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POC-NAT Integriertes Nukleinsäure-Testgerät GDS01. 

Nukleinsäurenachweis-Karte RNK10. P01

Durchsatz

Dauer

Technologie

Spezifikation

Gewicht

Spezifikation

LoD

Probenahme

Dual-Target

Lagerung

Transport

Abkühlgeschwindigkeit

Komponenten

Erwärmgeschwindigkeit

1 Probe pro Test

Positives Ergebnis wird am schnellsten in 15 min nachgewiesen.
Negative Probe ist binnen 35 min nachweisbar.

Isotherme Nukleinsäureamplifikation

101 × 86 × 63 mm

210 g

10 Tests/Kit

400 Kopien/mL

Nasal-Abstrich

N-Gen, ORF1ab-Gen

Bei 2-28 °C bis zu 9 Monate haltbar

Raumtemperatur ≤ 28 °C transportierbar

10 °C/min

10 × Reaktionskarte; 10 × Nukleinsäurefreigabereagenz; 
10 × Probentupfer; 10 × Abfallbeutel

5 °C/min
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 Anwendungsgebieten

Vorteile auf einen Blick

Qualifizierter Hersteller 
mit ISO 13485

Zeiteffektiv, Hervorragend, Kompatibel, Platzsparend

Automatisch
Vollautomatische 

Ergebnisinterpretation

Minimaler Schulungsbedarf
Einschritt-Lösung, sehr einfache Bedienung 

ermöglicht minimalen Schulungsbedarf

Zeiteffektiv
Positive Probe mit hoher Viruslast 

kann am schnellsten in 15 min 
nachgewiesen werden. Der ganze 

Nachweisprozess schließt in 35 min ab.

Platzsparend
Kompaktes, 

handgroßes Design, 
ideal für POCT

Vielfältige Anwendungen
2019-n-CoV, auch kompatibel für 
weitere Erreger z. B. Chlamydia 

Trachomatis und mehr.

Raumtemperatur-Transport
Nukleinsäurenachweis-Karte ist bei 
Raumtemperatur transportierbar

Hervorragende Leistung
Zuverlässiges Ergebnis 

vergleichbar mit 
Laborqualität.

Einfach, Vollautomatisch, Raumtemperatur-Transport

EU-Markt 
anerkannt

POCT

Testzentren Labore

Schulen Praxen Apotheken

Pflegeheime

Flughafen
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